U.broj:2176-125-31-3398-1/2015-SC
Sisak, 27.04.2015.

Predmet: Poziv za dostavu za nabavu robe — CTG uredaj za Odjel za ginekologiju i
porodnistvo —4 kom.
- dostavlja se

Postovani,
Opéa bolnica ,,Dr. Ivo Pedigi¢“ Sisak kao Naruditelj ovim putem poziva Vas da dostavite
ponudu za nabavku — CTG uredaja za Odjel za ginekologiju i porodnistvo — 4 kom.

U privitku ovog pismena dostavljamo Vam Opis predmeta nabave i Popis dokumenata koje
trebate dostaviti u svojoj ponudi kako biste dokazali da ne postoje razlozi za obvezno
isklju¢enje Vas kao ponuditelja i kojima dokazujete pravnu i poslovnu sposobnost , tehni¢ku i
stu¢nu sposobnost i to kako slijedi:

-Obavezni razlozi isklju¢enja:

i ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlastena po zakonu za zastupanje gospodarskog
subjekta pravomoc¢no osudena za bilo koje od sljede¢ih kaznenih djela odnosno za
odgovarajuca kaznena djela prema propisima drZave sjedista gospodarskog subjekta ili drzave
¢iji je drzavljanin osoba ovlastena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (¢lanak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (¢lanak 247.), primanje
mita u gospodarskom poslovanju (¢lanak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju
(¢lanak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (¢lanak 254.), utaja poreza ili carine
(Clanak 256.), subvencijska prijevara (¢lanak 258.), pranje novca (€lanak 265.), zlouporaba
poloZaja i ovlasti ( ¢lanak 291.), nezakonito pogodovanje (¢lanak 292.), primanje mita (¢lanak
293.), davanje mita (&lanak 294.), trgovanje utjecajem (lanak 295.), davanje mita za
trgovanje utjecajem (¢lanak 296.), zlo¢inacko udruzenje (¢lanak 328.) i poéinjenje kaznenog
djela u sastavu zlo¢ina¢kog udruZenje (¢lanak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (¢lanak 224.), pranje novca (¢lanak 279.), prijevara u gospodarskom
poslovanju (¢lanak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (¢lanak 294.a), davanje
mita u gospodarskom poslovanju (¢lanak 294.b), udruzivanje za pocinjenje kaznenih djela
(Clanak 333.), zlouporaba poloZaja i ovlasti (¢lanak 337.), zlouporaba obavljanja duznosti
drzavne vlasti( ¢lanak 338.), protuzakonito posredovanje (€lanak 343.), primanje mita (Clanak
347.) i davanje mita (¢lanak 348.) iz Kaznenog zakona (,,Narodne novine* br. 110/97, 27/98,
50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 1152/08, 57/11, 77/11 i
143/12.)

Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz tocke 1. gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za
sudjelovanje dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovladtena za zastupanje
gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca racunajuéi od dana pocetka
postupka javne nabave.
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2. ako nije ispunio obvezu placanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaéanje tih obveza nije
dopusteno ili je odobrena odgoda placanja (primjerice u postupku predstecajne nagodbe ).
Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz ove to¢ke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana radunajuci od
dana pocetka postupka nabave, ili
2. vazei jednakovijredni dokument nadleZnog tijela drZave sjedidta gospodarskog subjekta,
ako se ne izdaje potvrda iz to¢ke 1. ovog stavka, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuéu izjavu osobe koja je po zakonu ovlaStena za
zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadleZne sudske ili upravne vlasti ili biljeznika ili
nadleZnog strukovnog ili trgovinskog tijela u drZavi sjedista gospodarskog subjekta ili izjavu s
ovjereni potpisom kod biljednika, koje ne smiju biti starije od 30 dana racunajuci od dana
pocetka postupka nabave, ako se u drzavi sjedista gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz
tocke 1. ovog stavka ili jednakovijredni dokument iz to¢ke 2. ovog stavka.

-Pravna i poslovna sposobnost

1.Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovacki), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajuci
registar drzave sjedista gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajué¢im izvodom, a ako se oni ne izdaju u drzavi sjedista
gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt moZe dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod
nadleZnog tijela.

Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca ratunajuéi od dana pocetka postupka javne
nabave.

U slu¢aju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, svi ¢lanovi zajednice obvezni su pojedina¢no
dokazati svoju sposobnost.

2. RjeSenje agencije za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb o upisu proizvodada
medicinskih proizvoda u o¢evidnik proizvodata medicinskih proizvoda temeljem ¢lanka 28. i
29. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13) koje mora biti dostavljeno samo za
proizvodace koji imaju sjediste u Republici Hrvatskoj i samo za proizvodale sa sjedistem u
tre¢cim zemljama ¢iji ovlasteni zastupnici imaju sjedidte u Republici Hrvatskoj.

-Tehni¢ka i stru¢na sposobnost

1.Popis ugovora o isporuci robe izvr$enih u godini u kojoj je zapo&eo postupak javne nabave i
tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrzi iznos, datum isporuke robe i
naziv druge ugovorne strane.

Ako je druga ugovorna strana naruditelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o urednoj
isporuci sadrzi ili mu se prilaZe potvrda potpisana ili izdana od naruéitelja.

Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrzi ili
mu se prilaZe potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz
dokaz da je potvrda zatraZena. Ako je potrebno, javni naruditelj moZe izravno od druge
ugovorne strane zatraZiti provjeru istinistosti potvrde.

2. Popis obrazovnih i stru¢nih kvalifikacija dobavlja¢a i/ili osoba njegova voditeljskog kadra,
a posebice osobe ili osoba odgovornih za poslove postavljanja, instalacije robe i servisiranja
(¢lanak 72. stavak 3. toc¢ka 3. Zakona o javnoj nabavi). Uz navedeno u izjavi treba naznagiti
vrijeme odaziva servisera na prijavljeni kvara. Vrijeme dolaska i utvrdivanja kvara moZe biti
max. 24 sata od prijave kvara.
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3. Potvrde koje izdaju nadleZni instituti ili priznata tijela za kontrolu kvalitete o sukladnosti
proizvoda s tofno odredenim specifikacijama ili normama na koje se upucuje
(¢lanak 72. stavak 3. to¢ka 7. Zakona o javnoj nabavi) ukljucujuci certifikate po IEC
standardima (tj. da uredaji posjeduju CE oznaku popracenu identifikacijskim brojem jedne od
ovlaStenih ustanova za certificiranje pri EC). TraZene potvrde ponuditelj prilaZze u kopiji a
mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Kriterij za odabir: najniza cijena
Mjesto isporuke robe: Sisak, J.J. Strossmayera 59

Rok, nacin i uvjeti plaé¢anja: Placanje ¢e se vrsiti na temelju ispostavljenog ra¢una u roku 60
dana na IBAN odabranog gospodarskog subjekta.

Rok isporuke robe:max. 20 dana primitka narudZbenice po potpisanom ugovoru
Jezik na kojem se izraduje ponuda: hrvatski jezik.

Rok valjanosti ponude: Rok valjanosti ponude mora biti naveden u ponudi i ne moze biti kraci
od 90 dana od dana otvaranja ponuda s tim da naruditelj moZe pismenim putem zatraZiti
produljenje roka valjanosti ponude.

VasSu ponudu molimo dostaviti najkasnije do 13.05.2015. godine do 10,00 sati na adresu:
Opc¢a bonica ,,Dr. Ivo Pedisi¢* Sisak, J.J.Strossmayera 59 s naznakom ,,PONUDA — NE
OTVARAJ - CTG uredaj “, preporu¢enom postom ili osobnom dostavom na Upisnik u
SluZbu za nabavno-skladisne poslove.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti nazna¢eno:

-naziv i adresa naruditelja,

-naziv i adresa ponuditelja,

-naziv predmeta nabave na koji se ponuda odnosi,

-naznaka ,,ne otvaraj®.

Ponude otvaraju osobe koje provode nabavu.

S postovanjem

Sanacijski upravitelj

Privitak:

-Ponudbeni list

-Opis predmeta nabave
(troSkovnik)



Ponudbeni list broj..............

1.Naziv i sjedidte narugitelja: OPCA BOLNICA "DR. IVO PEDISIC" SISAK
J.J. STROSSMAYERA 59

44000 SISAK

OIB:01066571771
2. Naziv i sjediste ponuditelja:
BATIVE.  somenessromonmmnmrosmmes nasissbosassass xa s skssin kst onn me e e HHA DR 4R NS SRR KA SRR RS R XN LSS
STEAISLE: ittt st b e et e e e e ae e s et e nae e s e e b e e e neeas
OIB (ili nacionalni indentifikacijski broj prema zemlji sjedi§ta gospodarskog
subjekia).....oi
FRIIAKD  cmammmvsmvss i iy e s S5 s i s iV sy S R
RaCUN (IBAN ) oottt s e s s s e s et s e s et e e s e sa e e e sae e e saaeesbeaesaaaesanaesanaesn
Ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost DA NE
ONoba 2R KON s e D e R S S R R
OAOVOIDR OSODET  cuimissunseimssssimnsssmns o ssss s eSS sy s VBRSO EE5

3. PREDMETA NABAVE: CTG uredaj za Odjel ginekologije i porodnistva —4 kom.

4. CIJENA PONUDE (upisati cijenu bez PDV, sa uraunatim svim tro$kovima i popustom)

.......................................................... kn
PDV' s s e sk kn
Ukupna cijena s PDV e kn

5. Rok valjanosti ponude: rok valjanosti ponude iznosi ___ dana (minimalno 90 dana) od dana
isteka roka za dostavu ponuda.

6. Rok isporuke robe: dana ( max. 20 dana po primitku narudZbenice po potpisanom
ugovoru)

7. Rok placanja: dana (60 dana od ispostave ratuna)

8. Jamstveni rok: ......... mjeseci (min.24 mjeseca)

Napomena: Ako se radi o zajednici ponuditelja ponudbeni list sadrzi podatke iz tocke 2. za
svakog ¢lana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku ¢lana zajednice ponuditelja koji je
ovlastena za komunikaciju s naruéiteljem.

Potpis, datum i pecat oviastene osobe ponuditelja



TroSkovnik

Koli¢ina | Cijena ponude
R. br. Tehnicki opis Kom (bez PDV)

1. CTG uredaj za pracenje dvojéeka s praéenjem skalp 1

EKG-a i pra¢enjem vitalnih parametara majke
2 CTG uredaj za pracenje dvojceka s praéenjem skalp 1

EKG-a

CTG uredaj za pracenje dvojceka

2

UKUPNA CIJENA

PDV

SVEUKUPNA CIJENA

Zig i potpis ponuditelja




TEHNICKE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVE

Br. | Opis Da/Ne | Komentar
Proizvoda¢ i model uredaja:
CTG uredaj za pracenje dvojceka s pracenjem skalp EKG-a i praéenjem vitalnih
parametara majke

1. Uredaj za pracenje otkucaja srca dvojéeka

2. Kompaktan uredaj sa integriranom Li-ion baterijom, trajanje baterije najmanje 4 sata

3. Pohrana svih podataka najmanje 24h po pacijentu

4. Jezik prikaza na ekranu engleski i hrvatski, prema odabiru korisnika

5. Program za prikaz mjerenja na radunalu isporu¢en na CD-u s uredajem

6. Moguénost beZinog spajanja na mrezu

7. Moguénost priklju¢enja na stanicu za centralni nadzor

8. Namjestanje TOCO sonde na nulu pritiskom na jeznu tipku koja se nalazi na uredaju

9. DrZati sondi integriran na samom uredaju

10. | UZiTOCO sonde vodonepoprusne

11. | Mjerenje skalp EKG-a sa svim porebnim priborom i programima

12. | Moguénost nadogranje sustava s beZiénim sondama 2xUZ ,1xTOCO, vodonepropusne

13. | Mogucnost nadogradnje Fetal stimulatora

14. | Integrirana rucka za nosenje

15. | Prikljugak sucelja: RS-232, LAN

16. | FHR alarm - visoki i niski za obje UZ sonde

17. | ObilieZavanje klinickog dogadaja

18. | Obiliezavanje od sfrane trudnice pritiskom na tipku markera

19. | Automatska detekcija pomaka fetusa

20. | Alarm detekcije istog sréanog ritma kod pracenja dvojéeka, kako bi se izbjeglo pracenje
otkucaja istog srca

21. | Upotreba uredaja u antepartum, intrapartum i postpartum periodu
Ekran

22. | Ekran kolor LCD osjetljiv na dodir dijagonale najmanje 12" (30 cm)

23. | Pode$avanije nagiba ekrana

24. | Upis podataka pacijenta pomocu virtualne tipkovnice prikazane na ekranu monitora

25. | Istovremeni prikaz na ekranu svih numerickih parametara

26. | Istovremeni prikaz na ekranu najmanje 4 krivulja (FHR1, FHR2, Toco i Markeri) u obliku
trenda s pohranom od najmanje 24 sati podataka

27. | Ukljucen i alternativni nagin upravijanja uredajem putem “turn and push” tipke

28. | Promjena predefiniranih nacina prikaza numerickih podataka i krivulja prema Zelji
korisnika pritiskom na jednu tipku na ekranu uredaja, najmanje 4 predefiniranih oblika
prikaza.
PISAC

29. | Termalni printer: brzina u stvarnom vremenu od 1, 2i 3 cm/min

30. | Papir 150/152 mm, Z-fold, Ameri¢ki ili Internacionalni standard

31. | Brziispis iz memorije: 25mm/sec

32. | Papir: Z-fold termoosijetljiv

33. | Memoriranje podataka u slu¢aju nestanka papira za naknadni ispis snimljenih krivulja
UZ kardio sonda

34. | UZ sonda: ultrazvuéni pulsni Doppler sa autokalibracijom, 12 kiristala

35. | UZ sonde UZ1i UZ2 za pragenje dvojéeka

36. | Verifikacija preklapanja signala

37. | Frekvencija pulsa: 2Khz

38. | Ultrazvuéna frekvencija: 1.0 MHz

39. | FHR raspon: 50bpm-240 bpm

40. | Rezolucija: 1bpm

41. | Toénost; +/-1 bpm
TOCO sonda

42. | TOCO Raspon skale: od 0% - 100%

43. | Rezolucija: 1%

44. | Automatska detekcija pokreta fetusa

45. | Nuliranje: automatsko/ruéno

Mijerenje vitalnih parametara majke




46. | Mjemi parametric: EKG, SpO2, HR, NIBP, Temperatura
Standardni pribor uredaja

47. | Dvije UZ sonde razli¢itih boja za |akSe prepoznavanje

48. | Jedna TOCO sonda

49. | Tri remena za utvrstivanje sondi

50. | Marker dogadaja za mamu (tipkalo)

51. | Pribor pra¢enja parametara majke: EKG kabel s tri odvoda, NIBP prikljuéno crijevo s
manzetom, SpO2 viekratna kvadica za prst i temperaturna povrSinska sonda.

52. | Program “Insight” na CD za spajanje CTG uredaja na ratunalo sa prikljuénim kabelom

53. | Ultrazvuéni gel za UZ sonde

54. | Termo papir za ispis

55. | Ethernet kabel

56. | Prikljuéni mrezni kabel s rezervnim osiguracima

57. | Uputstvo za upotrebu na hrvatskom i engleskom jeziku

68. | Pokretna kolica sustava s Cetiri kotacica

Br. | Opis Da/Ne | Komentar
Proizvoda¢ i model uredaja:
CTG uredaj za pracenje dvojéeka s pracenjem skalp EKG-a

1 Uredaj za pracenje otkucaja srca dvojéeka

Z Kompaktan uredaj sa integriranom Li-ion baterijom, trajanje baterije najmanje 4 sata

3. Pohrana svih podataka najmanje 24h po pacijentu

4. Jezik prikaza na ekranu engleski i hrvatski, prema odabiru korisnika

5. Program za prikaz mjerenja na rafunalu isporuéen na CD-u s uredajem

6. Moguénost beZiénog spajanja na mrezu

1 Moguénost prikljuéenja na stanicu za centralni nadzor

8. Namjestanje TOCO sonde na nulu pritiskom na jeznu tipku koja se nalazi na uredaju

9. Drzadi sondi integriran na samom uredaju

10. | UZi TOCO sonde vodonepoprusne

11. | Mjerenje skalp EKG-a sa svim porebnim priborom i programima

12. | Mogucnost nadogranje sustava s bezi¢nim sondama 2xUZ ,1xTOCO, vodonepropusne

13. | Moguénost nadogradnje Fetal stimulatora

14. | Integrirana rucka za no3enje

15. | Priklju¢ak sucelja: RS-232, LAN

16. | FHR alarm - visoki i niski za obje UZ sonde

17. | Obiliezavanje klini¢kog dogadaja

18. | Obiliezavanje od strane trudnice pritiskom na tipku markera

19. | Automatska detekcija pomaka fetusa

20. | Alarm detekcije istog sréanog ritma kod pracenja dvojceka, kako bi se izbjeglo pracenje
otkucaja istog srca
Ekran

21. | Ekran kolor LCD osjetljiv na dodir dijagonale najmanje 12" (30 cm)

22. | PodeSavanje nagiba ekrana

23. | Upis podataka pacijenta pomocu virtualne tipkovnice prikazane na ekranu monitora

24. | Istovremeni prikaz na ekranu svih numeri¢kih parametara

25. | Istovremeni prikaz na ekranu najmanije 4 krivulja (FHR1, FHR2, Toco i Markeri) u obliku
trenda s pohranom od najmanje 24 sati podataka

26. | Ukljucen i alternativni naéin upravljanja uredajem putem “turn and push” tipke

27. | Promjena predefiniranih na¢ina prikaza numerickih podataka i krivulja prema Zelji
korisnika pritiskom na jednu tipku na ekranu uredaja, najmanje 4 predefiniranih oblika
prikaza.
PISAC

28. | Termalni printer: brzina u stvarnom vremenu od 1, 2i 3 cm/min

29. | Papir 150/152 mm, Z-fold, Americki ili Internacionalni standard

30. | Brziispis iz memorije: 25mm/sec

31. | Papir: Z-fold termoosjetljiv

32. | Memoriranje podataka u sluCaju nestanka papira za naknadni ispis snimljenih krivulja
UZ kardio sonda

33. | UZ sonda: ultrazvuéni pulsni Doppler sa autokalibracijom, 12 kiristala




34. | UZ sonde UZ1 i UZ2 za pracenje dvojéeka

35. | Verifikacija preklapanja signala

36. | Frekvencija pulsa: 2Khz

37. | Ultrazvu¢na frekvencija: 1.0 MHz

38. | FHR raspon: 50bpm-240 bpm

39. | Rezolucija: 1bpm

40. | Tognost: +/-1 bpm
TOCO sonda

41. | TOCO Raspon skale: od 0% - 100%

42. | Rezolucija: 1%

43. | Automatska detekcija pokreta fetusa

44. | Nuliranje: automatsko/ruéno
Standardni pribor uredaja

45. | Dvije UZ sonde razli¢itih boja za lak$e prepoznavanje

46. | Jedna TOCO sonda

47. | Tri remena za uévric¢ivanje sondi

48. | Marker dogadaja za mamu (tipkalo)

49. | Program “Insight” na CD za spajanje CTG uredaja na radunalo sa prikljuénim kabelom

50. | Ultrazvuéni gel za UZ sonde

51. | Termo papir za ispis

52. | Ethernet kabel

53. | Prikljuéni mrezni kabel s rezervnim osiguragima

54. | Uputstvo za upotrebu na hrvatskom i engleskom jeziku

55. | Pokretna kolica sustava s &etiri kotaci¢a

Br. | Opis Da/Ne | Komentar
Proizvoda¢ i model uredaja:
CTG uredaj za pracenje dvojéeka

1. Uredaj za pragenje otkucaja srca dvojceka

2. Kompaktan uredaj sa integriranom Li-ion baterijom, trajanje baterije najmanje 4 sata

3. Pohrana svih podataka najmanje 24h po pacijentu

4, Jezik prikaza na ekranu engleski i hrvatski, prema odabiru korisnika

5. Program za prikaz mjerenja na raéunalu isporuéen na CD-u s uredajem

6. Moguénost beZinog spajanja na mrezu

ré Mogucénost prikljuenja na stanicu za centralni nadzor

8. Namjestanje TOCO sonde na nulu pritiskom na jeznu tipku koja se nalazi na uredaju

9. DrZaéi sondi integriran na samom uredaju

10. | UZiTOCO sonde vodonepoprusne

11. | Moguénost nadogranje sustava s beZiénim sondama 2xUZ ,1xTOCO, vodonepropusne

12. | Moguénost nadogradnje Fetal stimulatora

13. | Integrirana ruéka za noenje

14. | Priklju¢ak sucelja: RS-232, LAN

15. | FHR alarm - visoki i niski za obje UZ sonde

16. | Obiliezavanije klinickog dogadaja

17. | Obiljezavanje od strane frudnice pritiskom na tipku markera

18. | Automatska detekcija pomaka fetusa

19. | Alarm detekcije istog sréanog ritma kod pracenja dvojéeka, kako bi se izbjeglo pracenje
otkucaja istog srca
Ekran

20. | Ekran kolor LCD osjetljiv na dodir dijagonale najmanje 12" (30 cm)

21. | Pode$avanje nagiba ekrana

22. | Upis podataka pacijenta pomoéu virtualne tipkovnice prikazane na ekranu monitora

23. | Istovremeni prikaz na ekranu svih numeriékih parametara

24. | Istovremeni prikaz na ekranu najmanje 4 krivulja (FHR1, FHR2, Toco i Markeri) u obliku
trenda s pohranom od najmanje 24 sati podataka

25. | Ukljugen i alternativni naéin upravljanja uredajem putem “turn and push” tipke

26. | Promjena predefiniranih nagina prikaza numerickih podataka i krivulja prema Zelji

korisnika pritiskom na jednu tipku na ekranu uredaja, najmanje 4 predefiniranih oblika




prikaza.

PISAC

27. | Termalni printer: brzina u stvarnom vremenu od 1, 2i 3 cm/min
28. | Papir 150/152 mm, Z-fold, Americki ili Internacionalni standard
29. | Brziispis iz memorije: 25mm/sec
30. | Papir: Z-fold termoosjetljiv
31. | Memoriranje podataka u slu€aju nestanka papira za naknadni ispis snimljenih krivulja
UZ kardio sonda
32. | UZ sonda: ultrazvuéni pulsni Doppler sa autokalibracijom, 12 kiristala
33. | UZ sonde UZ1iUZ2 za praCenje dvojeka
34. | Verifikacija preklapanja signala
35. | Frekvencija pulsa: 2Khz
36. | Ultrazvuéna frekvencija: 1.0 MHz
37. | FHR raspon: 50bpm-240 bpm
38. | Rezolucija; 1bpm
39. | Tognost: +/-1 bpm
TOCO sonda
40. | TOCO Raspon skale; od 0% - 100%
41, | Rezolucija: 1%
42. | Automatska detekcija pokreta fetusa
43. | Nuliranje: automatsko/ruéno
Standardni pribor uredaja
44. | Dvije UZ sonde razli¢itih boja za lak3e prepoznavanje
45. | Jedna TOCO sonda
46. | Tri remena za uévrséivanje sondi
47. | Marker dogadaja za mamu (tipkalo)
48. | Program “Insight” na CD za spajanje CTG uredaja na racunalo sa priklju¢nim kabelom
49. | Ultrazvuéni gel za UZ sonde
50. | Termo papir za ispis
51. | Ethernet kabel
52. | Prikljuéni mreZni kabel s rezervnim osiguracima
53. | Uputstvo za upotrebu na hrvatskom i engleskom jeziku
54. | Pokretna kolica sustava s Getiri kotacica

(potpis i pecat ovlastene osobe ponuditelja)



